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Protokol o skrri5ke vzorky i.: 1910 1036

Nazov a adresa zifi<aznikal. Obec Mankovce
Mankovce 101

951 91Host'ovce
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A - akeditovand skulka.
N - neakreditovald skuSka/dinnost'
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Miesto odberu: Cistiaref, odpadoqich v6d - obec Mankovce
Nazov vzorky: kal D6tum prijatia vzorky:
Typ vzorky: bodov6 D6tum zadatia skf5ky:
D6tr@ odberu* - 14.10.2019 D6tum ukondenia skri5ky:
Typ odberu: akreditovan;i
Odber vzorky vykonal: AQUASECO s.r.o. podlla pl6nu odberov na rok 2019

CHEMICKf NOZBOR KALU

As mdkg 0,10 r8% AAS-HG 0,05 IP l.3a SA

Cd mdkg < 0,05 AAS-F 0,05 IP 1.10a SA

Cr mglkg 0,3 20% AES-ICP 0,2 rP 1.14b SA

Cu mdke 316 t2% AAS-F 0,2 lP l.l7a SA

Hg mg/kg 0,004 t3% AAS-AMA 0,002 lP 1.22a SA

Pb mdkg < 0,3 AAS-F 0,3 IP 1.32a SA

Zn mdkg 42,6 r0% AAS.F 0,2 IP 1.49a SA

Ni mdkg < 0,5 AAS-F 0r5 rP 1,30a SA

Protokol m6Ze byt'reprodukovanli iba ako celok, pojeho dastiach len spisornnly'm srihlasom skri5obndho laborat6ria.
Visledky skfSok je moZn6 reklamovat' do 14 dn( odo diia prevzatia protokolu. Vlsledky sa vzt'ahujri iba na predmety,t]l[j,9**r,o 

o.
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MIKROBIOLOGICK-f NOZEOR KALU

Vyhodnotenie N:
V dodanej vzorke kalu povolen6 hodnoty znedistenia podlia zik.(,. 188/2003 Z.z. Priloha 8.2 sf
v sflade s podmienkami o aplik6cii distiarensk6ho kalu a dnov6ho sedimentu do p6dy.

D6tumvyhotoveniaprotokolu: 04.11.2019

Skontroloval:
Schv6lil:

Ing. Miroslava Smolinsk6 PhD., vedrica laborat6ria
Daniela Jandulov6, hlavn6 laborantka

c

pediatka a podpis:
- Bemol6kovski l8
900 28 tvanka pri Duna.

relidfna pediatka:

Vysvetlivky:
A - akreditovand skir3ka, SA -akreditovan6 skriSka vykonan6 v subdod6vke,N - neakreditovan6 skriSka i dinnost'

AAS-HG - At6mov6 absorpdna spektrometria s generiiciou hydridov
AES-lCP -At6movA absorpdn6 spektrometria s indukdne viazanou plazmou

Protokol mOZe byt'reprodukovanl/ iba ako celok, pojeho dastiach len spisomnlim sthlasom skriSobn6ho laborat6ria.
Vjsledka skri5ok je moZnd reklamovat' do 14 dni odo diia prevzatia protokolu. Visledky sa vzfahujri iba na predmetyrro}*1Pu.*r,o 

oo

AAS-AMA - At6movA absorpdni spektrometria- analyzhtor or[*i
AAS-F - At6movd absorpdnf spektrometria s atomizdciou v plameni

Parameter Stanoven{ hodnota KTJ/g
suSinY

Medzn6 hodnoty
KTJ/g su5iny (Priloha i.2
k zd konu 8.188 I 20032.2.)

Tvp
sktfiSky

Termotolerantn6 koliformn6
bakt6rie

4.7x105 2.0x106 SA

Fek6lne streptokoky 3.9x105 2.0x106 SA


